
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

   ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΑΤΩ  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Υλικό κατασκευής  
 Nα είναι μεταλλικής κατασκευής από 

ανοξείδωτο  ατσάλι 

2. Θέσεις για ορούς Δυο (2) γάντζους ρυθμιζόμενης θέσης 

3. Μήκος γάντζων 60 cm περίπου 

4. Σημεία στερέωσης  Τέσσερα (4) 

5. Να παραδοθεί με υλικά στήριξης σε γυψοσανίδα Ναι 

6. Καθαρισμός - απολύμανση 

όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως γωνίες και 

κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να 

απολυμαίνεται πολύ εύκολα 

7. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ  

8.Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της 

συσκευής 
Δυο έτη 

 
 
        ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
 


