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           29/10/2018 

 

ΘΕΜΑ: « ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ 140 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 10ml 

ΚΑΙ 90 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 5-7 mL ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΥΠΟΥ Α2. 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Παρακαλώ πολύ, όπως προχωρήσετε στην αλλαγή των παρακάτω προδιαγραφών: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ: 

 

Προδιαγραφή νούμερο 11:  

 Να αφαιρεθεί η φράση αντικειμενοφόρες πλάκες. 

 

 

Προδιαγραφή νούμερο 14:  

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (rpm) 15000. 

 Να γίνει αλλαγή σε 14000 μέγιστη ταχύτητα περιστροφής. 

 

Προδιαγραφή νούμερο 20: 

 Να αφαιρεθεί το τμήμα « Να διαθέτει έτοιμα προγράμματα φυγοκέντρησης» 
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ΚΕΦΑΛΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ: 

 

Προδιαγραφή νούμερο 3: 

 Υποδοχείς/ θέσεις φιαλιδίων δειγμάτων. 

 Να γίνει αλλαγή και το 140 θέσεων να αλλαχθεί σε 48 θέσεων και το 90 θέσεων να αλλαχθεί σε 52 

θέσεων. 

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση για την Pegasus Health & Science S.A. 

 

 

 


