
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΠΤΟΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

 
Οπτότυπο ηλεκτρονικό κατάλληλο για το εξωτερικό οφθαλμολογικό 

ιατρείο . 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.  Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας Να αναφερθεί 

2.  Οθόνη 
LCD , ≥22 ιντσών 

 

3.  
Παρουσίαση οπτότυπων εξέτασης 

οπτικής οξύτητας 

Συνοδευόμενο με ΗΥ 

4.  Ρυθμιζόμενη απόσταση εργασίας Na αναφερθεί 

5.  Οπτότυπα 

Σε μορφή ETDRS  

Τύποι :Sloan γράμματα , 

HOTV, Landolt, Έψιλον, 

νούμερα 

6. 
Προβολή ανά σειρά, σημείο ή κάθετη 

στήλη 

Ναι 

7. Εξέταση διάθλασης 

Ναι Να αναλυθεί ( 

Duochrome test, cross 

astigmatism test, 

Lancaster test) 

8. Εξέταση διόφθαλμης όρασης 

Ναι Να αναλυθεί ( worth’s 

test, phoriaw test, 

fixation disparity test, 

Maddox test, schober 

test, stereo acuity test) 

9. Oπτικά τεστ χρωμάτων Ishihara Ναι 

10. Εξέταση contrast sensitivity Ναι Να αναλυθεί 

11. Στερεοσκοπικά τεστ 
Να συνοδεύεται με γυαλιά 

red/green 

12. Απομακρυσμένος χειρισμός 
Να συνοδεύεται με 

ασύρματο χειριστήριο 

13. Προσαρμογή στον τοίχο 
Να συνοδεύεται με την 

αντίστοιχη βάση 

 


