
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

 
Τροχήλατο νοσηλείας κατάλληλο για τις ανάγκες του Παθολογικού 

Τμήματος 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.  Ποιότητα κατασκευής 

Ανθεκτική κατασκευή 

Υψηλής ποιότητας. Να 

αναφερθεί το υλικό 

κατασκευής όλων των 

μερών 

2.  Απολυμαινόμενο ΝΑΙ 

3.  Επιφάνεια εργασίας (cm) 
Na αναφερθούν(cm), όσο 

το δυνατό μεγαλύτερη  

4.  Επιφάνεια γραψίματος Συρόμενη ή προσαρτώμενη 

5.  Συνδυασμός συρταριών 

Πέντε συνοδευόμενα με 

προσαρμοζόμενο 

διαχωριστή συρταριού στο 

καθένα 

6. 
Δυνατότητα συνδυασμού συρταριών στο 

πλαϊνό μέρος του τροχήλατου 

Αν διατίθεται να 

προσφερθεί 

7. 

Σύστημα προστασίας των συρταριών 

από το να ανοίγουν κατά την κίνηση του 

τροχήλατου 

ΝΑΙ 

8. Κάδος απορριμάτων 15 lt περίπου 

9. 
Βάση με περιστρεφόμενους  

αντιστατικούς τροχούς 

4 , εκ των οποίων οι 2 να 

φέρουν φρένο 

10. 
Δυνατότητα προσάρτησης και 

συγκράτησης απινιδωτή 

Ναι Να προσφερθεί 

11. 
Δυνατότητα προσάρτησης θέσης 

φύλαξης καθετήρων 

Ναι Να προσφερθεί 

12. Διαστάσεις (mm) 

Να αναφερθούν. Μέγιστο 

ολικό ύψος του τροχήλατου 

900 mm περίπου (λόγω 

χώρου) 

 


